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PROTOKOL O KONTROLNYCH SKUSKACH

Udaje o ¥iadatelovi:

¢. OL-26/19

Ziadatel

Slovensky zviz véelarov SZV ZO Nitra

Adresa Ziadatela

Stefanikova 50, 949 01 Nitra

Udaje o lieku/vzorke:

Nazov lieku/vzorky

Avartin 01 B-90 fumigaény pruZok do ul'a

DrZitel registracného
rozhodnutia

Bares, Nitra

Vyrobca

Bares, Nitra

Registracné éislo/ cislo
z odboru registrdacie/jednacie

96/053/16-S

cislo
. . fumigany pruzok Riedidlo
Lickovd forma do ul'a (ak bolo pouzité)
Cislo SarZe | 40519 Velkost balenia | 1x10 prazkov
Datum exspiracie | 24.11.2019 Pocet baleni | x10 prazkov
Pocet davok alebo sila | 7,62 mg/prazok Ucel skusania
Opis balenia Obalovy material: Vreckd TAPAFOL trojvrstvové
p "¢ Velkost balenia: 10 pruzkov/bal.
Spdsob odberu vzorky Slovensky zviz véelarov SZV ZO Nitra

Déatum prijatia Ziadosti/vzorky: 11.10.2019

Datum ukondenia skii$ania:

17.10.2019

Protokol vystaveny diia: 18.10.2019

Celkovy vysledok skusania: VYHOVUJE / NEVYHOVUJE

Protokol o vysledku z laboratornej skiisky sa mozZe bez pisomného sihlasu laboratdria kopirovat len

v celku. Ndlez plati len pre analyzovanu vzorku SarZe.

V Nitre, diia: 21. /0. 1o/

dstay Stainsi kontrony
isvindriveh hopregaratoy 2 Fizgly
Bioveteka 34, .0.BOX 5%
FO0TNITRA, €1 037/8515: Y7

g '/ ~ ]‘ -
(meno, filnkcia a podpis pracovnika
zodpovedného za uvolnenie protokolu o kontrolnych skiskach)
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Udaje o skusant:

F 25arev2

horiet’, musi tliet’

nezhorel cely

. « | Specifikaény Vysledok Metoda pouZita = e

SlaaiSky AN li1[;1it Y (:I:)llleistota) na Skl’l§all)lie Slusanc(dna
4,45 mg/pruzok

Obsah amitrazu A |6-—8mg/pruzok |U=£0,80 SPP-OL/10 17.10.2019
mg/pruzok

SST amitraz A |Max.2% 0,44% SPP-OL/10 17.10.2019

A Prazok prskal,
Po zapaleni : : bol

Tlenie priizka N {pruzok nesmie H?I?St?ml = TPL 01-262-90 | 16.10.2019

vidiet’ plamienok,

*4/N: A — Metdda je pokryta MJA atestdciou; N- Metdda nie je pokrytd MJA atestaciou

Poznamka:

registracnych ndleZitosti a pod.)

Hodnotenie za kvalitu: VYHOVUJE/NEVYHOVUJE

Chemické/Biologické skusky vykonal: 16.10. - 17.10.2019

Skusky odborne posudil/vyhodnotil/skontroloval: 18.10.2019
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p. Cintulova

Ing. Hazuchova 7{@;&0/

(napr. zoznam priloh, pozndamka ku skuskam vykonanym subdoddvatelsky, formular hodnotenia
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